Korkuluk Korumalı Hasta Yatakları 

Günümüzde hasta yatağı modellerinin hemen hemen hepsinde korkuluk bulunur. Bu korkuluklar 
yatağın yan kısmında bulunur ve bu yüzden yan korkuluk adını almıştır. Yan korkuluklar hastanın 
güvenliğini sağlayan ve hastanım yataktan düşmesini engelleyen bir parçadır. Bu parça sayesinde 
hasta sağlıklı bir şekilde tedavi sürecine devam eder. Hasta yatakları elektrikle çalışır ve hareket etme 
özelliğine sahiptir. Bu hareket etme özelliği sonucu yan korkuluklarda hastanın hareketini 
kolaylaştırır. Hasta sağa ve sola rahatça dönebilmektedir. Yan korkuluklar yatağın iki tarafında 
bulunmaktadır. Yan korkulukla birlikte hasta yataklarında başlık da bulunur. Başlık ise hastanın baş 
kısmını ve ayak kısmını rahatça kullanmasına olanak sağlamaktadır. 

Hasta yataklarında kullanılan yan korkulukların üç modeli bulunur. Bu modeller demir yan korkuluk, 
alüminyum yan korkuluk ve plastik yan korkuluktur. Bu yan korkuluklar kolayca sökülüp takılabilirle 
özelliğine ve silinebilme özelliğine sahiptir. Örneğin hastanızı yataktan alacaksınız. Yan korkuluğu 
kolayca indirip hastanızı yataktan alabilirsiniz. Yan korkuluklar antibakteriyel özelliğe sahiptir ve 
hastanızı bulaşıcı hastalıklardan korur. Sağlam ve kullanımı kolay yan korkuluk modeli istiyorsanız 
alüminyum ve plastik yan korkuluk modellerini tercih edebilirsiniz. Firma olarak yan korkuluk 
modellerimiz garantili olarak hizmetinizdedir. Yan korkuluklarımız on yıl yedek parça garantisine 
sahiptir ve aynı gün içinde değişimi yapılmaktadır. Hastanızın güvenliği ve sağlığı için kaliteli ve sağlam 
yan korkuluk modeli olan hasta yataklarını tercih edebilirsiniz. 



